Poznan, dnia 06.11.2017r
Sprawa: 501-9 /2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Sprawa: dotyczy udzielenie zaméwienia publicznego w ramach postepowania nr 233/2017 o wartoSci ponizej
30.000 euro, prowadzonego na zasadach okre$lonych Zarzadzeniem Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w
Poznaniu Nr5/2012 z 25 kwietnia 2012 r. z péz. zmianami, w sprawie regulaminu udzielania zamowien
publicznych,

Okregowy Urzad Miar w Poznaniu udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1: Po przeanalizowaniu wymagan stawianych wobec urzadzenia chciatbym poinformowac, ze MD150T:
e Umozliwia pomiar przy zasilaniu mostka napieciem rzedu 5 V (nie jest dostepne napiecie zasilania 2,5

V)

Parametry wymienione w pkt 5 i 6 nie sg podawane w dokumentacji

Przy zmianie temperatury o 10 K zmienia sie wskazanie 0 0,025 % F.S.

Wyswietlacz pozwala na wy$wietlenie maksymalnie 6 cyfr

Nie umozliwia realizacji pomiaru we wspotpracy z czujnikami 6-cio przewodowymi

Nie posiada wejs¢ cyfrowych

Nie jest wyposazony w skrzynie transportowg,

Wobec wyZej wymienionych faktow prosze o informacije, czy akceptujg Panstwo takie cechy urzadzenia MD150T,
jakie podatem powyzej?

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapis zawarty w Opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatacznik1 do
Zaproszenia i nie akceptuje cech urzadzenia MD150T przedstawionych w pytaniu.




